C39/4/9c(s

ADASVETELI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

a Toldy Ferenc Kérhiz és Rendeldintézet (2700. Cegléd, Torteli Gt 1-3.)
szamlaszém: MAK 10023002-00333001-00000000.

ad6szam: 15813688-2-13

képviseli: Dr. Pusztai Dezs6 foigazgato

mint Vevd (a tovabbiakban: Vevd)

masrészrdl

a Medirex Egészségiigyi, Kereskedelmi és Szolgaltaté Zrt. (1142. Budapest, Szatmar u.
46/A)

képviseli: Toth Akos vezérigazgat6

cégjegyzékszam: 01-10-044186

ad6szam: 11909879-2-42

mint Elad6 (a tovabbiakban: Elado)
(a Vevd és az Elad6 a tovabbiakban egytitt: Szerz6d6 Felek)

kozott az alulirott helyen és napon, az aldbbiak szerint.
Elozmény

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vev6, mint ajanlatkérd ,,Orvosi eszkozok beszerzése S
részben, hatarozott idejii adasvételi szerzodés keretében” targyban — a kozbeszerzésekrol
sz616 2015. évi CXLIIL toérvény (a tovabbiakban: Kbt) 113.§ (1) bekezdés alapjan —
Jefolytatott nyilt kozbeszerzési eljarasban hozott dontésének megfeleléen Eladoval kot
szerzddést a kdzbeszerzés 1. és 5. része tekintetében.

A Szerz6dé Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés alapjan az Eladé teljesitésre a kozbeszerzési
eljaras eljarast megindité felhivasaban, a kozbeszerzési dokumenticioban €s az ajanlatdban
foglaltakra figyelemmel koteles. A szerz6dés tervezet minden rész vonatkozasaban irdnyado.

1. A szerz6dés tiargya, a Szerzddé Felek jogai és kitelezettségei

1.1. Az Eladé véllalja, hogy a jelen szerz6dés 1. mellékletében meghatarozott orvosi eszkdzt
(a tovabbiakban: Eszkozt) Vevd részére a jelen szerzédés 2.1. pontjdban meghatdrozott
teljesitési helyre széllitja, iizembe helyezi és Vevbnek torténd atadassal, amelynek
ellenében a Vevd a 3.2. pontban meghatdrozott vételarat fizet az Eladénak. Elado
tovabba vallalja az eszkozt hasznalé személyzet betanitdsat Vevo altal kijelolt max. 5 16
részére, 1 Ora id6tartamban, valamint 1 Ords probaiizem tartasat. Az tizembehelyezésrdl,
a probaiizem megtartasardl tizembehelyezési jegyz6kdnyvet, az oktatdsrol, betanitdsrol
oktatasi jegyz6konyvet vesznek fel a felek. Elado kijelenti, hogy a leszallitott Eszkoz
gyari vj.

1.2. Az ellenérték és az értékelési szempont szerinti elemek:
1.rész: Anaesthesiologiai munkadllomds

Nettoé ossz. ajanlati ar (Ft) 9.842.500,- F't
Ertékelési szempont szerinti elemek:



1. K6zponti fék mind a négy kerék egyideju fékezésére, allapotjelzéssel (igen/nem): igen
2. Minden keréken kébelelharitd (szabadon tolhaté a késziilék) (igen/nem): igen

3. Fiiggetlen levegs és O2 adagolasi lehetds€g (igen/nem): igen

4. Kiegészit6 touchpad vezérlés és USB egértamogatas (igen/nem): igen

5. Figgetlen, biztonségi friss gz adagol6 rendszer, (02, stiritett levegd) (igen/nem): igen
6. Fiitott pacienskor, igény szerint kikapcsolhato fiitéssel, paracsapddval (igen/nem): igen
7. Spirometrids hurokgorbék (PV, FV, PF) (igen/nem): igen

5.rész: Kétkaros mennyezeti mitolampa

Netto6 6ssz. ajanlati ar (Ft) 7.240.000,- Ft

Ertékelési szempont szerinti elemek:

1. Meghibasodas esetén a LED izzok egyenként cserélhetk (igen/nem): igen

2. Min. 4” érint6képernyOs (nem foliatasztatiras és/vagy nyomégombos) vezérlpanel a
lampafejen vagy a lampafej mellett (igen/nem): igen

3. Viltoztathat6 szinhdmérséklet min. 3800-4700K Kérjilk megadni! (El6ny a szélesebb

tartomany!): 3000-5000

4, LED élettartam min.50.000 éra Kérjik megadni!(elony a tobb!): 60.000
5. Fogyasztas max. 150 W Keérjiikk megadni!(elény a kevesebb!): 80

1.3.

Elad6 feladata tovabba a 12 hénap jotallasi id6 alatt szervizszolgaltatas
biztositasa,amelynek alapjan az Elad6 kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés
hatalya alatt a Eszkdz6k szakszer(i javitasanak ¢s karbantartdsanak ellatdsa érdekében
biztositja a megfeleld szervizszolgaltatast.

A jotallasi id6 alatt a szerviz, javitasi és karbantartdsi koltséget az Eszk6zok jelen
szerz6désben meghatarozott vételara magaban foglalja, igy killondsen a tervezett
kiszallasi és az esetleges szallaskoltségeket, anyag, alkatrész koltségek, részleges, vagy
teljes mikodésképtelenség elharitasa érdekében torténd komplett javitdsok ellatdsat és
koltségét, munkadijat, a karbantartds dijat. A rendkiviili javitasok koltségei nem
tervezhetbek, ezek a koltségek a Vevot terhelik.

A szerz6dés idGtartama alatt az aldbbiakban meghatdrozott szolgaltatasokat
kizar6lagosan az Eladé jogosult elvégezni:

- Uzembe helyezés és installacié 1 6ra egybefiiggé probatizem,

- Szerz6dés tartalma szerinti idészakos karbantartasok

- Vev6 hibajabol ad6dd, nem rendeltetésszeri hasznalatbdl eredé meghibasodasok
javitasa

- Az lizemviteli biztonsag szempontjabol tértént javitdsok — fejlesztések

Az Eladé a gyartd altal eldirt gyakorisaggal, szakszerliséggel és terjedelemben, de
legalabb évente két alkalommal (alkalmanként 1 napos id6tartamban); a jelen
szerz6désben meghatarozottak szerint végzi el az Eszkozok tervszeri megel6z6
karbantartasat, a Vevdvel torténd el6zetes egyeztetést kdvetden. A tervszerli megel6z6
karbantartés a jelen pontban részletezett munkak elvégzését foglalja magaban.

Eladé a jelen szerz6dés targyat képez6 Eszkozoket a rajuk vonatkozo szerviz eléirasok
szerint ellendrzi, mely sordn a vonatkozé MSZ el6irdsok szerint jar el.

A jotallasi id6szak alatt meghibasodas esetén Elado koteles Vevo értesitésétdl szamitott
48 6ran belil az Eszk6zok javitasat megkezdeni. A javitasok befejezése utan —
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amennyiben Eladé a késziiléket elszéllitotta — Eladd koteles visszaszallitani Vevd
szamara az eredeti Eszkozoket. A kijavitott Eszkozre a Elado a jotallasi kotelezettségeét
kiterjeszti. Minden leszéllitott tételr8l Eladé jotallasi dokumentacidt koteles
rendelkezésre bocsatani.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jétallasi idé letelte utdn is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

1.4. Az Elado kijelenti, hogy az altala szallitott Eszkdzok minden tekintetben megfelelnek a
szerzOdéskotést megel6z6 kozbeszerzési eljaras eljarast megindité felhivasdban és a
kozbeszerzési dokumentacidban a Vev$ altal meghatarozott kovetelményeknek,
valamint az altala benyujtott ajanlatban foglaltaknak.

1.5. Az Elad6 kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés
teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és amelyek Elad6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

1.6. Az Eladé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vev szamara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti tigyletekrdl a Vevét haladéktalanul értesiti.

1.7. Elado6 altal a teljesitésbe bevont alvallalkozok megjeldlése (adott esetben): -

1.8. Eladdnak egyiittm{ikodési kotelezettsége van abban az esetben, ha Vevd a telepités
helyszinén a telepitést megel6zben, atalakitasi, feldjitasi munkat végez, Eladonak ezt a
tevékenységet tlirnie kell és nem jelent akadalykozlési alapot.

1.9. Eladodnak tekintettel kell lennie a teljesités soran arra, hogy folyamatos {izeml
egészségiigyi intézmény részére végzi a teljesitést, igy indokolatlanul nem zavarhatja a
folyamatos betegellatas folyamatat.

1.10. Eladénak — a szallitast és teljes kor( installaciot kvetden hibamentes probatizemet kell
végeznie és dokumentalnia. A probaiizem megfelel6ségét Vevo ellendrzi.

2. A teljesités helye, ideje és médja

2.1. A teljesités helye:
2700 Cegléd, Torteli ut 1-3.

2.2. Az Eladé az Eszk6zoket a 2.1. pontban megjeldlt teljesitési helyre szallitja le. Teljesitési
hatarid6: a szerz6dés alairasat kovet6 30. nap. Elbteljesités eldzetes egyeztetés alapjan
lehetséges. Vevonek kiemelt érdeke flizodik a legkés6bbi teljesitési hataridé megtarta-
sahoz arra tekintettel, hogy ezen legkésébbi teljesitési idépont megtartasa esetén van
még kell$ ideje és modja a palyazatban elnyert timogatas szerzédéses ellenszolgaltatas-
ként torténd teljesitésére és a tamogatas elszamolasara.

Ezen idépontig a sikeres probaiizemnek is meg kell térténnie.

A Vevé elfogad eloteljesitést.

Az Elad6 koteles a Vevot a tervezett teljesités idépontjardl legalabb 5 munkanappal
megel6zden értesiteni.




2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.

3.1.

A karveszély atszédllasa az dtadds-atvételi jegyzOkonyv aldirasakor, mig az Eszkozok
tulajdonjogénak 4atszallasa a teljes vételar kiegyenlitésekor torténik.

A Vevd villalja, hogy az Eszkozoket azok atvételekor, vagy azt kovetéen legkésébb 8
napon beliil megvizsgalja, és azok felismerhetd, mennyiségi vagy min6ségi hibdit a
vizsgéalatkor felvett jegyzOkonyvben vagy a teljesitést igazold dokumentumon
(,teljesitésigazolasi jegyzOkonyv”™) rogziti. A Vevd a mindségi hibak felfedezése utan
koteles haladéktalanul irdsban kozolni az Eladéval szavatossagi igényét.

Amennyiben az Eszkdz nem megfelelé minGségiy, tigy azt az Elad6 sajat koltségén a
szavatossagi igény kozlésétdl szamitott 8 munkanapon beliil kicseréli.

Az Eladé garancidlis kotelezettsége nem terjed ki olyan esetekre, amikor a Vevd az
Eladé elbirasait nem tartotta be, vagy a teljesités utdn a VevOnél bekovetkezett
kortlmények hatasdra keletkeznek a hibdk. A késedelmes bejelentésbél eredd karokért
az Eladot felel6sség nem terheli.

A Vevl a min6ségi kifogassal érintett Eszkoz felhaszndldsara nem jogosult, a
jogosulatlan felhasznalasbol eredd karokért az Eladé felelsséget nem vallal.

Az Eszkozzel kapcsolatos mindségi kifogds bizonyitasa a Vev6t terheli.
Az atvételkor nem lathaté minéségi hibakat az arra vonatkozé bizonyitékokkal egyiitt
(P1..atadds-atvételi jegyz6konyv, a jegyzOkonyvhoz képest tapasztalt eltérések leirasa) a
Vevd az Eladéval haladéktalanul, de legkés6bb az atvétel napjatdl szamitott 3
munkanapon beliil {frdsban koteles kozolni. A kifogas érvényesitésével egyiitt — az Eladé
ilyen irdnyt igénye esetén — a Vevd koteles az dltala hibasnak mindsitett Eszkozt az
Elad6 rendelkezésére bocsatani.

A Vevo az altala kifogasolt Eszkozoket az Elado el6zetes irdsos beleegyezése nélkiil
nem jogosult visszakiildeni, ellenkez6 esetben a Vevé az Elad6 ebbél eredd valamennyi
karat illetve koltségét koteles megtériteni. Amennyiben a Vevé mindségi kifogasa
megalapozottnak bizonyul az Eladé a Vevd oldalan felmeriild esetleges tarolasi
koltségeket megtériti, valamint a karveszélyt viseli.

Vételar, fizetési feltételek

A Vevo eldleg igénylésének lehetdségét nem biztositja az Elad6 szamara.

3.2. A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy az Eladot szerzédésszer(i teljesités esetén

17.082.500,- Ft + 27 % AFA, azaz Tizenhétmillié-nyolcvankettbezerdtszaz forint + 27
%  AFA, tehat brutté  21.694.775,- Ft,  azaz Huszonegymillié-
hatszazkilencvennégyezerhétszazhetvenst forint vételdr illeti meg. A fenti ellenérték
tartalmazza teljes egészében a megajanlott Eszkozok ellenértékét, tovabba a szallitasi
koltségeket, a fuvareszkozrdl torténd lerakas, a telepités helyszine elékészitésének, az
ehhez kapcsolodd meglévd eszkozok leszerelési, bontasi feladatoknak, a telepités, az
izembe helyezés, a mag?'ar nyelven torténd betanitas, szallitoi mérések (kiilondsen
érintésvédelem) (adott esetben) elvégzésének, a jotallasi id6szak alatt elvégzendd,
gyartd altal eldirt kﬁtelezé‘ szerviz koltségeit, tovabba minden, az lizembe helyezéshez
és miiszaki csatlakozasokhoz sziikséges tartozék, jarulékos munka, rendeltetésszeri
hasznélathoz szitkséges tartozék koltségét.




3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Az Elado teljesitése akkor tekinthet6 szerzodésszerlinek, ha az Elad6 a szerz6désben
meghatdrozott feladatait hatarid6ben, maradéktalanul, a szerz6désben meghatarozott
kovetelményeknek megfeleloen teljesiti.

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Eladé az Eszkozok teljesitési helyre torténd
szallitasaért kilon dijazdsra nem jogosult.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a teljesitésrél a Vevd a mindségi, mennyiségi
vizsgalat alapjan, az atvételt kovetéen a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan
15 napon beliil teljesitésigazolasi jegyz6konyvben nyilatkozik, és indokolt esetben kozli
kifogasait az Eladéval. A Vevé képviseletében a teljesitésigazolasi jegyzokonyv
kiallitasara a muaszaki osztaly vezetdje, tavollétében kijelolt helyettese jogosult.

A szamla kiallitasara és benyujtasara a teljesitésigazoldas kézhezvételét kovetden
keriilhet sor.

Az Eladé a szamlgjat két példanyban juttatja el a Vevé fejlécben megjeldlt cimére. A
szamlat az Fladé a Vevo nevére a fejlécben megjelolt cimére (2700. Cegléd, Torteli it
1-3.) koteles kiallitani.

A szamla benytjtasanak (személyesen vagy postai Gton) helye: 2700. Cegléd, Torteli it
1-3. Pénziigyi Osztaly.

Az Eladé altal benytjtott szamla teljesitése a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapjan a
szerzOdésben foglaltak szerint 30 napon belil az FEladdé fejlécben megjelolt
bankszamlajara utalassal torténik, tovabba a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire
figyelemmel.

A szamla kiegyenlitéséhez az alabbi okmanyokat kell megkiildeni:

e cgy eredeti és egy masolati szamlapéldanyt cégszerlien alairva,

e az atvevo altal alairt és lebélyegzett teljesitést igazolé okmanyt.
A Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a Vevd mindaddig nem kételes teljesiteni
fizetési kotelezettségét, amig az Elado nem csatolja a szamldhoz a Megrendeld
teljesitésigazoloja altal alairt teljesitést igazolé dokumentum eredeti példanyat.

A szamlan minden esetben fel kell tiintetni a szerz6dés iktatdoszamat, a szerz6dés
targyat €s az Elado jelen szerz6dés fejlécében meghatarozott adatait. Ennek hidanyaban
kiegészités céljabdl a szamlat a Vevd visszakiildi az Elad6 részére, amely esetben a
Vevb késedelme kizart.

A nem megfeleléen kidllitott, vagy a jelen szerz6désben eléirt tartozékokkal nem
rendelkezé szamlat a Vevl visszakiildi az Eladonak. Az Eladé altal ismételten
benytjtott szamla kiegyenlitésére vonatkozéan a fizetési hataridé az ismételten
benyujtott szamla Vevo altali kézhezvételének napjatdl szamitva tjrakezdédik.

A benyujtott szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorél szol6 2007. évi
CXXVIL. torvényben foglaltaknak.

Vevé fizetési késedelme esetén a szerzodés idbtartama alatt a Ptk. 6:155.§ (1) — (2)
bekezdéseiben foglaltak alapjan kiszamitott mértékli késedelmi kamat megfizetésére
kateles.




4. Az Eladé nem szerzddésszerii teljesitése, kotbér, a szerzédés megsziinése

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Az Eladé kotelezettségeinek — felrohaté — nem szerz6désszerl, vagy nem teljesitése
esetén Vevb egyoldald nyilatkozatdval a szerzodéstél elallhat, ami a szerzOdést a
megkotésére visszamend hatallyal felbontja, és kovetelheti a neki okozott kar
megtéritését.

Az Eladé kételes a Vev6t minden olyan koriillményr6l haladéktalanul, de legfeljebb 1
munkanapon beliil értesiteni, amely a teljesités eredményességét vagy kells id6re valo
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasdbol eredd karért felelds.

Amennyiben az Eladé — olyan okbol, amelyért felelés — késedelmesen teljesit, ugy a
Vevd — a szerz6désszegésbdl fakadsd egyéb igényein til — késedelmi kotbérre jogosult.
A késedelmi kotbér, mértéke az eredménytelentiil eltelt teljesitési hatarid6t6l szamitva a -
késedelmesen szallitott Eszkozok - nettd vételaranak 4%/nap, maximum a késedelmesen
szallitott Eszk6z6k nettd vételaranak 20 %-a.

Amennyiben az Fladé teljesitése nem felel meg a jelen szerz8désben, valamint a
szerz6dés 1. mellékletében meghatarozott feltételeknek, illetve a teljesités sordn a Vevo
altal megfogalmazott igényeknek, ugy Vevd a j6tallas szabalyai szerint jarhat el.

A Vevének jogiban 4&ll a késedelmi kotbért az esedékes vételarba beszdmitani,
amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak.

Ha az Eladd a jelen szerz6désben meghatdrozott feladatdnak teljesitésével 5 napot
meghalad6 késedelembe esik, a Vevd felmondhatja a szerzddést és meghiusulasi
kotbérre jogosult, amelynek mértéke a teljes nettd vételar 20%-a.

A Vevd ez esetben egyoldalti irasbeli nyilatkozattal megéllapithatja a teljesités
meghitsulasat, a meghitsulasi kotbér a nyilatkozat kozlésének napjan valik esedékesse.

Az Elado tudomasul veszi, hogy a Vevd — a Polgari Térvénykonyvrol sz616 2013. évi V.
torvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:187. §-ara figyelemmel — jogosult a kétbér mellett a
kotbért meghaladé kéranak érvényesitésére, valamint, hogy a késedelmi vagy a hibas
teljesitési kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Vevé a kotbérigényét irdsban koteles kozolni az Elad6val, kiilon megjeldlve annak
jogalapjat €s Osszegét.

4.9. Amennyiben a szerzédésben meghatarozott kotbér meghaladja a kétbérmaximumot, ugy

Vevd jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, amely esetben az Elad6
meghitsulési kotbér fizetésére koteles.

4.10. A Vevs a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint jelen szerzodést

felmondja, ha;

a) Eladéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;



4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

b) az Eladé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel.

A 4.12. pont szerinti felmondas esetén az Elad6 a szerzddés megsziinése el6tt mar
teljesitett Bszkozok szerzédésszerli vételarara jogosult.

A Vev6 jogosult tovabba a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstél elallni a Kbt. 143. § (1)-(2) bekezdésében meghatirozott esetekben.

Késedelmi kamat: a késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § szerint.

Kapcsolattartas

A Szerz6d6 Felek a szerz8dés teljesitésének elésegitése érdekében kapcsolattartd
személyeket jeldlnek meg az aldbbiak szerint:

- Vevo képviselje: Morvai Gabor miiszaki osztalyvezetd

telefon: +36  53/310-011/101 mellék, fax: +36 53/310-860, ec-mail:
morvai.gabor@toldykorhaz.hu

- Eladd képviselje: Monus-Boldog Zsofia
telefon: +36 1/444-4400, fax: +36 1/444-4401, e-mail: info@medirex.hu

A Szerzé6dé Felek rogzitik, hogy egymads kozott minden nyilatkozatot vagy egy€b
értesitést frasban, szilkség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax utjan
kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd szabélyszeriinek, ha azt a kapcsolattarto
személyek részére kézbesitették. Az értesités akkor vélik joghatdlyossa, amikor azt a
cimzett igazoltan 4tvette. A felmondast és az elallast irasban, tértivevényes levélben kell
a masik féllel kozolni.

Az e-mail vagy telefax utjan torténd kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor
valik joghatdlyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette: arr6l automatikus vagy
kifejezett visszaigazolas érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladéhoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezé bizonyitdsdig — a postai kézbesités
masodik megkisérlésének napjat kovetd otodik munkanapon kell kézbesitettnek
tekinteni.

A Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a fent megjelslt kapcsolattartok személyében
tortént valtozasrél a masik felet haladéktalanul. de legfeljebb 3 munkanapon beliil
értesitik. A kapcsolattarték személyében bekovetkezett valtozas a masik félhez
szerz6désszerlien megkiildott értesitéssel 1ép hatalyba. A kapcsolattartok személyének
vagy adatainak véltozdsa nem mindsiil a szerz6dés médositdsanak.

Titoktartas




6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

8.

A Szerz6d6 Felek a jelen szerz6déssel, valamint az annak soran teljesftett szolgaltatassal
kapcsolatosan kolesonosen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomasukra jutott minden
informaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megoériznek, ezeket a masik f€l elézetes,
irasbeli hozzajaruldsa hidnyaban nem hozzak nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik
személy tudomasara. Az Elad6é a birtokaba keriilt informacidkat kizardlag a jelen
szerzOdésben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén a Vevd
jogosult a teljesités megkezdéséig jelen szerzodeést6l azonnali hatallyal elallni, a
teljesités megkezdését kovetben a szerzédést azonnali hatallyal felmondani. Az elallas
vagy a felmondas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyado egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Az Elad6 vallalja, hogy az informéciés Onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. térvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. §
(3)-(3a) bekezdésére figyelemmel iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a
jelen szerz6dés lényeges tartalmarol. Az Elado jelen szerz6dés alairasaval tudomasul
veszi, hogy nem mindsiil tizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény kézérdekbél elrendeli.

A Szerz6dé Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szdmvevészékrdl sz616 2011. évi
LXVL térvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati
Ellen6rzési Hivatalrdl sz616 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormanyzati
Ellen6rzési Hivatal az allamhaztartas alrendszereib6l finanszirozott beszerzések és az
allamh4aztartds alrendszereinek vagyonat érintd szerzédések, illetbleg a gazdalkodo
szervezetek szdmara a kozponti koltségvetésbdl juttatott pénzeszkozok felhasznalasa
tekintetében ellen6rzési jogosultsaggal bir.

A Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdeki adatnak mindsiil.

Az Fladé tudomasul veszi, hogy Vevd a szerz6dés megnevezését (tipusat), targyat, a
Szerz6dé Felek nevét, a szerz6dés értékét, id6tartamat, valamint az emlitett adatok
valtozasait a szerz6d¢€s 1étrejottét kovetden honlapjan kozzéteszi.

Vitas kérdések rendezése

Az Eladoénak és a Vevdnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
targyaldsok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerz6dés keretében vagy a szerz6déssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerzédés
megkotése utdn felmeriild, a szerzédés teljesitését akadalyozé koriilményrél a Szerz6d6d
Felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni.

Egyéb rendelkezések

8.1. A Szerz6d6 Felek a szerzédést kizarolag irasban, a Szerz6d6 Felek képvisel6i altal alairt

okirattal modosithatjak figyelembe véve a Kbt. 141. §-aban foglaltakat.

8.2. Az Eladé kijelenti, hogy az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény szerinti

atlathatd szervezetnek mindsiil.




8.3. Az Eladé a 8.3. pontban foglalt nyilatkozataban foglaltak valtozasa esetén haladéktalanul
koteles a véltozasrol a Vevot tajékoztatni. Amennyiben az Elad6 8.2. vagy 8.3. pont
szerinti nyilatkozata valdtlan tartalmi, a Vevd jelen szerz6dést azonnali hatallyal
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem Kkeriilt sor — a szerzddéstdl
azonnali hatallyal elall.

8.4. A Szerz0do Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése alapjan megallapodnak abban, hogy a jelen
szerz6désbOl eredd kovetelések tekintetében az eléviilést a Ptk. 6:25. § (1)
bekezdésében meghatarozottakon tilmenden a kovetelés teljesitésére irdnyuléd irdsbeli
felszolitas is megszakitja.

8.5. Jelen szerzédés barmely pontjanak vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a
teljes szerz8dés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés
vagy rész nélkil a Szerz6d6 Felek a szerz6dést nem kototték volna meg, vagy e
rendelkezés, vagy rész hidnyaban a szerz6dés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné
valna.

A szerz6dés értelmezése vagy barmely jellegli vizsgalata esetében a Vevd birtokdban
1év6 példany tartalma és szovege az iranyadd.

8.6. A Szerz6d6 Felek a jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Ptk.,
az Infotv. és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irAnyadonak.

A Szerz0dd Felek a jelen szerzédést — annak elolvasisa és értelmezése utdan — mint
akaratukkal mindenben megegyezét, helybenhagydlag négy példanyban alairjak.

Mellékletek:
1.sz.melléklet Ajanlattételi tablazat
2.sz.melléklet Miiszaki leirds
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KITOLTENDO!

(részenként)

AJANLATTETELI TABLAZAT
A Toldy Ferenc Korhaz és Rendeldintézet
»Orvosi eszk6zok beszerzése”

elnevezési eljardsban

1. rész — Anesztéziai munkaallomas

Mennyiség: 1 db

Gyarté: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. + Edan Instruments Inc.
Tipus: MINDRAY A7 altatogép + EDAN elite V6 miitéti monitor iM20 multiparaméter modullal

Szervizt ellaté cég neve, elérhetésége: Medirex Zrt. 1142 Budapest, Sza;cmér utca 46a

Garancia id6 hossza: 12 hénap

A gyartmany osztilyba sorolas szerinti CE tanusitvinydnak szima:
MINDRAY A7 altatogép: G1 14 10 44751 047 —1la;
EDAN elite V6 miitéti monitor iM20 multiparaméter modullal: G1 17 05 91264 006 — I1b

Minimum miiszaki elGiras

Elvaras

Ajanlott paraméter

Altalanos jellemzék

Guruld allvany, min. 2 db kerék
fékezhetd '

igen, kérjiikk megadni

Igen, 4 db kerék fékezhetd

Kozponti fék mind a négy kerék kérjilk megadni! Igen, kozponti fék mind a négy kerék
egyidejil fékezésére, allapotjelzéssel (igen/nem) egyidejii fékezésére, allapotjelzéssel
Minden keréken kabelharito kérjiik megadni! Igen, minden keréken kabelharito
(szabadon tolhat6 a késziilék) (igen/nem) (szabadon tolhatd a késziilék)
Integralt tarol6 fidkok min. 3 db Igen, 3 db integralt tarolo fiok
Nagymeéreti, statikus

munkafeliilet (nem kihtizhat6 vagy igen Igen

kihajthatd)

Kihiizhat6 vagy kihajthat6 iréfeliilet igen Igen, kihtizhato irdfeliilet
Integralt, ki- és bekapcsolhat6 ioen Isen
munkafeliilet-megvilagitas g &

Beépitett sinrendszer a tartokarok, ill. ien feen

egy6b eszkozok felerdsitésére & E

Integralt, 230V-os halozati csatlakozdk min. 3 db Igen, 4 db integralt, 230V-os halézati

egych késziilékek szamara

csatlakoz6 egyéb késziilékek szaméra

A bejovo gaznyomasok mérése, és
analég vagy digitalis megjelenitése

igen, kérjiik megadni

Igen, a bejovo gaznyomasok mérése, és
analog megjelenitése

2 db altatészer pérologtaté egyidejii
elhelyezési lehetdsége

igen

Igen




Minimum miiszaki el6iras Elvaras Ajanlott paraméter
Kozponti O,, NoO, AIR, és AGSS 1o Teen
csatlakozasok g g
Tartalék palacktarté O, és N,O .

igen Igen

palackok részére, csatlakozassal

O, bypass min. 35 I/perc

igen, kérjiik megadni

Igen, 35-50 I/perc

Atkapcsolhat6 frissgaz kimenet félig

nyilt 1égz8kordk (pl. Jackson Rees) igen Igen

szamara, ISO 22/15 mm csatlakozéssal

Fiiggetlen kiegészit6 O, kimenet egyéb

eszkozok szamara (az altatogép ioen Toen

bemeneti nyomasanak megfeleld g g

kimeneti nyomassal)

Fiiggetlen levegs és O, adagolasi kérjiik megadni! Igen, fiiggetlen levegd és O, adagolasi
lehet6ség (igen/nem) lehetbség

Venturi elven miik6do valadékszivd, 2 igen Teen

db szivétartallyal g g

Grafikus érint6képerny? feliilet a Igen, 15” képatldja grafikus
beallitott és mért paraméterek, gorbék, min. 15” érintéképerny6 feliilet a beallitott és mért
riasztasok, hibalizenetek ’ paraméterek, gorbék, riasztasok,
megjelenitésére hibaiizenetek megjelenitésére
Magyar nyelvii szoftver igen Igen

Kiegészitd touchpad vezérlés és USB kérjiik megadni! Igen, kiegészitd touchpad vezérlés és
egértamogatas (igen/nem) USB egértamogatas

Aktiv AGSS rendszer igen Igen

A beépitett akkumulator tizemideje min. 90 perc Igen, a beépitett ;(I)d;t:;l}ulator lizemideje
Automatikus 6nteszt a bekapcsolaskor igen Igen

Siirg6sségi esetben azonnal hasznalhatd ioen Igen, siirgdsségi esetben azonnal
(legalabb a szivargasteszt kihagyhatd) & hasznalhat (a szivargasteszt kihagyhato)
Gazkeverés

Elektronikus gazkever igen Igen

Frissgaz dsszdramlés

min. 0,2-18,0 I/min

Igen, frissgaz Gsszaramlas
0,2-18,0 I/min

Beépitett, hipoxias gazkeverék adésat

megakadalyozo O,/N,O rendszer (min. igen Igen
25% 0O,, ha a vivégaz N,O)
Fiiggetlen, biztonségi frissgiz-adagolo kérjik megadni! Igen, fiiggetlen, ?1ztonsag1 frissgdz-
rendszer (O,, stiritett levegd) (igen/nem) adagol$ rendszer
’ (O,, siiritett leveg®)

Aneszteziologiai 1élegeztetd
Elektronikus vezérlés, pneumatikus .

iy igen Igen
meghajtas
Felndtt és gyermek paciensek iven Teen
lélegeztetésére alkalmas g g
Low flow (<1 liter) és minimal flow .

igen Igen

(<0,5 liter) anesztéziara alkalmas




Minimum miiszaki eldirds

Elvaras

Ajanlott paraméter

min. 120 I/perc

Igen, belégzési csiicsaramlas

Belégzési csicsaramlds 120 Vper
Kézi nyoméshatarol6 szelep (APL) igen Igen

Latexmentes paciens egység igen Igen

Fiitott pacienskor, igény szerint kérjiik megadni! Igen, fiitott pacienskor, igény szerint
kikapcsolhato fiitéssel, paracsapdaval (igen/nem) kikapcsolhat6 fiitéssel, paracsapdéval
Leélegeztetési médok:

- térfogatvezérelt igen Igen, VCV

- nyomasvezérelt igen Igen, PCV

- SIMV igen Igen, SIMV-VC és SIMV-PC

- nyomastamogatott igen Igen, CPAP/PS

- spontan igen Igen

- manualis igen Igen

- nyomasvezérelt-térfogatgarantalt, vagy

egyenértékii igen, kérjikk megadni Igen, PCV-VG

(pl. PRVC, PCV-VG, AutoFlow)

Lélegeztetési paraméterek

-TV min. 20-1500 ml Igen, 20-1500 ml
- Légzésfrekvencia lm in. 4-100 Igen, 4-100
égzés/perc légzés/perc
- Pinsp min. 5-70 mbar Igen, 5-70 mbar
-I:E min. 4:1 —1:8 Igen, 4:1 - 1:8
- PEEP min. 3-30 mbar Igen, 3-30 mbar
- Aramlés trigger 0,2-10 I/perc Igen, 0,2-15 I/perc
- Nyomastamogatas min. 3-60 mbar Igen, 3-60 mbar

Meért paraméterek

- P peak igen Igen
- PEEP igen Igen
- MVexp igen Igen
- TVexp igen Igen
- Légzésfrekvencia igen Igen
- Be- és kilégzett CO, koncentracio, .
. o igen Igen
kapnogram megjelenitéssel
- Be- és kilégzett O, koncentracio, .
. o igen Igen
paramagneses méréssel
- Be- és kilégzett N,O koncentracié igen Igen
- Be- és kilégzett inhalacids altatoszer
koncentracié (automatikus igen Igen
felismeréssel)
~ Eletkor specifikus MAC index .
igen Igen

szamitasa

Grafikus megjelenités




Minimum miiszaki eliras Elvaras Ajanlott paraméter
Eg,yldejuleg megjelenithetd gorbék min. 3 Igen, 3 gdrbe egyidejii megjelenitése
szama
Léguti nyomas, aramlas, CO, gorbék .
megjelenitése (id6 fiiggvényében) igen Tgen

. . kérjitk megadni! Igen, spirometrias hurokgdrbék (PV, FV,
Spirometrias hurokgérbék (PV, FV, PF) (igen/nem) PF)
Grafikus és numerikus trend igen Igen
Riasztasok
Léguti nyomas, perctérfogat riasztasok, ioen [een
beallithat6 hatérértékeklel B &
Riasztasok minden mért gazra, ien Teen
bedllithaté hatérériékekkel g g
Figyelmeztet jelzés: Gaznyomas igen Igen
Figyelmeztetd jelzés: Akkumulatorok igen Igen
Figyelmeztet jelzés: Halozati oen Teen
fesziiltség 18 2
Az altatogép tartozékai
Mag,y,ar nyelvii, részletes hasznalati igen Igen
utasitas
Kozpontigaz csatlakozé csévek (O,
siiritett leveg6, N,0), a felhasznal¢ altal | . . ,

. e igen, min. 4m hosszi Igen, 4m

meghatéarozott szabvanya fali
csatlakozédugokkal szerelve
AGSS csatlakozd cs6, a felhasznalod
altal meghatérozott szabvanyu fali igen, min. 4m hosszi Igen, 4m

csatlakozddugoéval szerelve

Nyoméscsskkenték az O, és N,O
palackokhoz, az altatogéphez illeszkedd
csatlakozo tomlékkel egyiitt (kivéve, ha
az altatdgépbe integralt)

igen, kérjilk megadni

Igen, nyomascsokkentbk az O, és N,O
palackokhoz, az altatogéphez illeszkedd
csatlakoz6 toml6kkel egyiitt

Légz6kor tartdkar igen Igen
Tartokar vagy rogzitési megoldas a ioen Igen, tartokar a miitéti monitor
miitéti monitor elhelyezéséhez & elhelyezés¢hez
A véladékszivohoz sziikséges cs6- és ioen Joen
tartozékkészlet g 5

A gazméréshez szilkséges induld

tartozékkészlet (mintavevd cso, igen Igen
paracsapda, stb., sziikség szerint)

Egyszer hasznélatos feln6tt 1égz6kor ioen leen
indulékészlet g g
Miitéti monitor

Magyar nyelvii szoftver igen Igen
Ujsziilstt, gyermek és felnétt iven Teen
iizemmodok 8 B
Modularis felépités igen Igen

15,



Minimum miiszaki el6iras Elvaras Ajanlott paraméter
Haldzati taplalas: 230 V AC, 50 Hz igen Igen
Akkumulator atfedési ideje (kizardlag a . 270
monitorra vonatkozik) min. 120 perc Tgen, 270 perc
USB portok szédma min. 2 db Igen, 4 db
Szines LCD/TFT érint6képernyd min. 157 Igen, 157

A multiparaméter modul sajat kijelzével

rendelkezik, és a miitéti monitorrdl .

. Igen, iM20
levalasztva 6nallo transzport Igen gel,
monitorként hasznalhat6
Meért paraméterek és értékek
E.gyxc'ie_;uleg meg]elet’utheto valos idejii min. 8 db Igen, 13 db
gorbék, csatornik szama
Egylderluleg meg]elel}ltheto min. 6 db Igen, 8 db
paraméterablakok szima
EKG
ST analizis minden csatornin igen Igen
Alap aritmia analizis (min. asystolia, igen Ieen
kamrafibrillaci6, kamrai tachycardia) i 8
Pacemaker spike detektilas igen Igen
Pulzus hanger beallithato, ioen Toen
kikapcsolhato g g
Légzésszam mérés (RESP)

Meérés mellkasi ellenallas (impedancia)

valtozasbol, EKG elektrédakon igen Igen
keresztiil

Respirogram gorbe megjelenitése igen Igen
Pulzoximetria (SpO2)

Plethysmogram gorbe megjelenitése a .

Koo g igen Tgen
Periférias pulzusszam mérés igen Igen
Periférids pulzus hangerd beallithato, igen Ioen
kikapcsolhatd g g
Non-invaziv vérnyomasmérés (NIBP)

Oszcillometrias mérési elv igen Igen
Manuilis és periodikus automata igen leen
mérésinditas g g
Szisztolés, Diasztolés és Atlag nyomas igen o
értékének kijelzése g &
Invaziv nyomasmérés (IP)

Invaziv nyomasmérés két csatornan igen Igen
Cserélhetd cimkék igen Igen

Hoémérsékletmérés (TEMP)




Minimum miiszaki eliras Elvaras Ajanlott paraméter
Homérsékletmérés két csatornan igen Igen
Riasztasok

To6bbszintii, egymastdl jol elkiilonitheto ioen Ioen
vizuélis és akusztikus riasztas & &
Riasztasi szintek szima min. 3 Igen, 3
Riasztasi hatarértékek felhasznalo altal,

paraméterenként beallithatok (als6 igen Igen
felsd)
Riasztas hangereje allithatd igen Igen
Riasztas meghatarozott id6re ioen Teen
elnémithato g 8
Adattarolas
Trend ideje min. 120 6ra Igen, 120 6ra
Tablazatos és grafikus trend ioen Jeen
megjelenités g g
A miitéti monitor tartozékai
Magyar nyelvii, részletes hasznalati . I
utasitas 1gen gen
Tobbszdr hasznalatos, 5 elvezetéses ioen Teen
EKG péciens kébel torzskabellel, 1 db g &
Tobbszor hasznalatos felnétt SpO, ioen Ieen
ujjszenzor torzskabellel, 1 db & &
Normél feln6tt méreti NIBP mandzsetta .

P igen Igen
toml6vel
Feliileti és esophagealis hdmérséklet ioen Teen
szenzor, 1-1 db ” g g
Invaziv nyomasmér6 kabel és .

igen Igen

transducer indulokészlet 2 csatornahoz
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S.rész: Kétkaros mennyezeti miitolampa

Mennyiség: 2 db

Gyarté: Nanjing Mindray Bio-medical Eletronics Co., Ltd.

Tipus: HyLED 8600/8600

Szervizt ellaté cég neve, elérhetésége: Medirex Zrt., 1142 Bp., Szatmdr u. 46/A.,

Tel.: +36 1 444 4400

Garancia id6 hossza: 12 hénap

A gyartmany osztilyba sorolas szerinti CE tanusitvanydnak szama: 1. osztily,
ISO 9001:2015 - QSS 18 02 70744 010; EN ISO 13485:2012 + AC:2012 - QIN 16 09

70744 007
Minimum miiszaki eliras Elvaras Ajéniott paraméter
Mennyezeti felfliggesztészii Igen Ieen
LED-es miit5lampa 8
Fényer6 1m tdvolsdgban min Igen, kérjiik
160.000 Lux megadni Igen, 160.000 lux
, LED %zzok szama a min. 50 db Tgen, 51 db
lampafejben
Meghibasodas esetén a LED Kérjiik megadni! Toen
izzok egyenként cserélhetbek (igen/nem) g ,
Vezérl6 panel a lampafejen Igen, kérjiikk ; .
vagy a lampafej mellett megadni Igen, a lampafej mellett
Min 4” érintéképernyss (nem Kérjiik megadni!
foliatasztattiras és/ vagy (igen/nem)
nyomé6gombos) vezérlGpanel a Igen, 4,77
lampafejen vagy a lampafej
mellett |
Lampafej atmérdje max. 75 cm Igen, 67 cm
Fénymez6 atmérdje allithatd min, 20-27 cm Igen, 18 - 28 cm
Valtoztathat6 szinh6mérséklet Kérjiik megadni!
min, 3800-4700 K El6ny a szélesebb Igen, 3000 — 5000 K
tartomany! .
Szinvisszaadasi tényez6 (Ra) min 95 Igen, 96
R ; S
Fen}fero szabalyozas min 15-100% Tgen, 5 — 100%
tarfomanya
Endoszkoépos fény Igen, er6sségét :
szazalékos forméban Igen, 5%
kérjiik megadni
Beépitett HD kameréaval a Igen
jov6ben bovithett (csak a Igen
félampa)
Megvilagitasi mélység min. 90 cm Igen, 120 cm




’ LED élettartam, min. 50.000 Kéfﬁik m?gadni! Tgen, 60.000 6ra
Ora elény a tobb!
Fogyasztas max 150 W {{eljuk megadni! Tgen, 80 W
el6ny a kevesebb!
Tartozékok:
Mennyezeti kézdarab Igen Igen
Sterilizalhat6 foganty( 5db/ 1ampafej Igen, 5 db/lampafej
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C%D medirex
Altalanos je"emzok e

. Gurulo allvany, 4 db kerek fekezheto

o Kbzponti fék mind a négy kerék egyidej(i fékezésére, allapotjelzéssel

e Minden keréken kébelharité (szabadon tolhatd a készlilék)

s 3 db integrélt taroldfiok

o Nagyméret(i, statikus munkafelllet (nem kihtizhaté vagy kihajthato)

e Kihlzhat¢ iréfellilet

e Integralt, ki- és bekapcsolhaté munkafelllet-megvilagitas

e Beépitett sinrendszer a tartdkarok, ill. egyéb eszkdzok felerdsitésére

e 4 db integrélt, 230V-os haldzati csatiakozd egyéb késziilékek szdmara

e A bej6vé gaznyomasok.mérése, és analdg megjelenitése

e 2 db altatészer parologtatd egyidejli elhelyezési lehetésége

o Kobzponti O,, N,O, AIR, és AGSS csatlakozasok

e Tartalék palacktarté O, és N,O palackok részére, csatlakozassal -

e 0O, bypass 35-50 |/perc

o Atkapcsolhato frissgaz kimenet félig nyilt 16gz8korok (pl. Jackson Rees) szamara, ISO 22/15
mm csatlakozéassal

e Fliggetlen kiegészitd O, kimenet egyéb eszkdzOk szamaéra (az altatbgép bemeneti
nyomasanak megfelelé kimeneti nyomassal)

e Flggetien levegé és O, adagolési lehetéség

¢ Venturi elven m(ikddé valadékszivd, 2 db szivétartallyal

e 15" képatl6ju grafikus érintéképernyd fellilet a beallitott és mért paraméterek, gorbék,
riasztasok, hibalizenetek megjelenitésére

e Magyar nyelvti szoftver

o Kiegészité touchpad vezériés és USB egértamogatés

o Aktiv AGSS rendszer

e A beépitett akkumulétor izemideje 90 perc

o Automatikus Onteszt a bekapcsolaskor

o Surgossegl esetben azonnal hasznalhato (a szuvargasteszt klhagyhato)

Gazkeveres :

¢ Elekironikus gazkevero

o Frissgaz Osszaramlas: 0,2-18,0 I/min

e Beépiteit, hipoxias gazkeverék adasat megakadalyozé O,/N,O rendszer (min. 25% O,, ha a
vivégaz N,O)

» Flggetlen, biztonségi fnssgaz-adagolo rendszer (02, s(ritett Ievego)

Aneszteznologlal Ielegezteto

e Elektronikus vezériés, pneumatikus meghajtas
o Felndtt és gyermek paciensek lélegeztetésére alkalmas
o Low flow (<1 liter) és minimal flow (<0,5 liter) anesztéziara alkalmas

\\\so N H-1142 Budapest, Szatmar u. 46/A, Tel: +36 1 4444400, Fax: +36 1 4444401 \s %
/ . . « .
% info@medirex.hu, service@medirex.hu

E[, “\ﬂ \E%—-—/&"

www.medirex.hu

(



(I medirex

SR

Térfogatvezérelt (VCV)

Belégzeési cstcsaramlas 120 I/perc
Kézi nyomashatarol6 szelep (APL)
Latexmentes péciens egység

Futott pamenskor lgeny szennt klkapcsolhato futessel paracsapdav |

Nyomasvezérelt (PCV)

SIMV-VC és SIMV-PC

Nyomastamogatott (CPAP/PS)

Spontan

Manualis

Nyomasvezérelt- terfogatgarantalt (PCV VG)

TV 20 1500 ml

Légzésfrekvencia: 4-100 légzés/perc
Pinsp: 5-70 mbar

l:E: 4:1-1:8

PEEP: 3-30 mbar

Aramlas trigger: 0,2-15 I/perc
Nyomastamogatas 3- 60 mbar

Mért parameterek

P peak

PEEP

MVexp

TVexp

Légzésfrekvencia

Be- és kilégzett CO, koncentracid, kapnogram megjelenitéssel
Be- és kilégzett O, koncentracid, paramagneses méréssel

Be- és kilégzett N,O koncentracié

Be- és kilégzett inhalacids altatészer koncentracié (automatikus felismeréssel)

Eletkor specifikus MAC |ndex szamltasa

Graﬂkus megjelemtes

Egyidejlileg megjelenltheto gorbek szama 3
Léguti nyomas, aramlas, CO, gérbék megjelenitése (idé fliggvényében)

Spirometrias hurokgérbék (PV, FV, PF)

Grafikus és numerlkus trend

Rlasztasok

Léguti nyomas, perctérfogat riasztasok, beallithatd hatarériékekkel
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* Figyelmeztetd jelzés: Haldzati feszlltség

Riasztasok minden mért gazra, bedllithaté hatarértékekkel
Figyelmeztetd jelzés: Gaznyomas
Figyelmeztetd jelzés: Akkumulatorok

Magyar nyelv(, részletes hasznalati utasitas

Kdzpontigaz csatlakozé csévek (O, sdiritett leveg, N,O), a felhaszndlé altal meghatarozott
szabvény fali csatlakozédugdkkal szerelve (4 m)

AGSS csatlakozd cs6, a felhasznalé altal meghatarozott szabvanyl fali csatlakozédugoval
szerelve (4 m)
‘Nyoméscsék'kenték az O, és N,0 palackokhoz, az altatdgéphez illeszkedd csatlakozd.
tomldkkel egyditt

LégzOkor tartdkar

Tartdkar a mUtéti monitor elhelyezéséhez

A véaladékszivdhoz szlikséges cs6- és tartozékkészlet

A gazméréshez szilkséges induld tartozékkészlet (mintavevd csé, paracsapda, stb., sziikség
szerint)

Egyszer hasznalatos felnétt 1€gz6kor induldkészlet

%0z, H-1142 Budapest, Szatmdr u. 46/A, Tel: +36 1 4444400, FFax: +36 1 4444401 <805,
IR . . . . ﬂ 2\
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EDAN elite V6 + iM20 M{itéti monitor
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Miitéti monitor

Magyar nyelvii szoftver

Ujsziilstt, gyermek és felndtt iizemmodok

Modularis felépités

Halbzati taplalas: 230 V AC, 50 Hz

Akkumulator atfedési ideje 270 perc

USB portok széma 4 db

Szines LCD/TFT érint6képerny6 15” -

A multiparaméter modul sajat kijelzSvel rendelkezik, és a miitéti monitorrdl levélasztva 6nall6 transzport
monitorként hasznalhat6

Meért paraméterek és értékek

Egyidejiileg megjelénithetd valos idejli gorbék, csatorndk szima 13 db

Egyidejiileg megjelenithets paraméterablakok szdma 8 db

EKG

ST analizis minden csatornin

Alap aritmia analizis (min. asystolia, kamrafibrillacié, kamrai tachycardia)

‘Pacemaker spike detektalas

Pulzus hanger6 beallithatd, kikapcsolthatd

Légzésszaim mérés (RESP)

Mérés mellkasi ellenallas (impedancia) valtozasbol, EKG elektrédakon keresztiil

Respirogram gérbe megjelenitése

Pulzoximetria (SpO2)

Plethysmogram gérbe megjelenitése a kijelzon

Periférias pulzusszdm mérés

Periférias pulzus hangerd beéllithatd, kikapcesolhato

Non-invaziv vérnyomasmérés (NIBP)

Oszcillometrias mérési elv

Manuélis és periodikus automata mérésinditas

Szisztolés, Diasztolés és Atlag nyomds értékének kijelzése

Invaziv nyomasmérés (IP)

Invaziv nyomasmérés két csatornan

Cserélhet6 cimkék

Hémérsékletmérés (TEMP)

Hoémérsékletmérés két csatornan

Riasztasok

Tobbszintii, egymastol jol elkiilonithets vizualis és akusztikus riasztds

Riasztasi szintek szama 3

Riasztasi hatarértékek felhasznalé 4ltal, paraméterenként bedllithatok (also, felsd)

Riasztés hangereje llithaté
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Mmedirex

Riasztas meghatérozott idére elnémithaté

Adattarolas

Trend ideje 120 éra

Téblazatos és grafikus trend megjelenités

A miitéti monitor tartozékai

Magyar nyelvii, részletes haszn4lati utasitas

To6bbszr hasznalatos, 5 elvezetéses EKG paciens kébel torzskabellel, 1 db

To6bbszor hasznalatos felnbtt SpO, ujjszenzor térzskabellel, 1 db

Norma4l felnbtt méretli NIBP mandzsetta téml6vel

Feliileti és esophagealis hémérséklet szenzor, 1-1 db

Invaziv nyomasmérs kabel és transducer indulékészlet 2 csatorndhoz

5;61%\ H-1142 Budapest, Szatmar u. 46/A, Tel: +36 1 4444400, Fax: +36 1 4444401
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o Mennyezeti felﬁigéesztéézﬁ LED-es miitélampa

e Fényerd 1m tavolsagban 160.000 Lux

e LED izz6k szdma a lampafejben 51 db

e Meghibéasodas esetén a LED izz6k egyenként cserélhetdek
o Vezérld panel a lampafej mellett

o 4,7 érint8képernybs vezérlopanel a lampafej mellett
o Lampafej 4tmér6je 67 cm

e Fénymezd atmérdje allithat6 18 — 28 cm kozott

o Valtoztathat6 szinhémérséklet 3000 — 5000 K kozott
e Szinvisszaadasi tényez6 (Ra) 96

o Fényerd szabélyozas tartomanya 5 — 100%

o Endoszképos fény 5%

o Beépitett HD kameraval bévithetd (csak a f6lampa)
o Megvilagitasi mélység 120 cm

e LED élettartam 60.000 6ra

o TFogyasztas 80 W

Tartozékok

o Mennyezeti kozdarab
o Sterilizalhato fogantyt (5 db/lampafe;)
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Tajékoztatas bankszamlaszam valtozAasardl

Tisztelt Partnertink!

Tajékoztatjuk Onoket, hogy a Magyat Takarékszovetkezeti Bank Ztt-nél vezetett bankszimlaszamaink 2019.
Majus 1-t6] megvaltoznak!

A valtozasok az alabbiak szerint fognak alakulni:

Meglévé Meglév3 IBAN szim M% w érvényes | Majus 1-¢81 érvényes IBAN
bankszamlaszim szanu

Forint | 11500092-11023713- | HU39 1150 0092 1102 3713 50440016 10007345- HU59 5044 0016 1000 7345

szamla | 00000000 0000 0000 00000000 0000 0000

Kérjik, hogy a 2019. Majus 1 utini esedékességli szimlik ellenéttékét mar a kovetkezd szimlaszamra utaljak:

Bankszamlaszam: IBAN szam:
Forint szamla | 50440016-10007345-00000000 HU59 5044 0016 1000 7345 0000 0000

Kétjiik jelen leveliinket a folyamatban 1évé teljesitések, szerz6dések mellé csatolni sziveskedjenek!

Budapest, 2018.04.26.

NMiedirex Zrt.
1142 Budapes!, Szatmér ut 4.GIA.

Medirex Ztt.
Té6th Akos

vezérigazgatd
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